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1   Introduzione 
In questo studio l’argomento che tratteremo principalmente è l’impedenza 
polmonare. Essa è descritta come l’opposizione al flusso di aria, cioè il 
rapporto delle trasformate di Laplace della pressione all’imboccatura della 
trachea e della portata in volume di aria. Essa è influenzata principalmente 
dalle vie aeree e dai tessuti che compongono tutto l’apparato respiratorio. Lo 
studio comprende come fine quello di determinare vari comportamenti 
meccanici del polmone, ossia quello di costruire un modello matematico che 
descriva l’organo a determinate frequenze “respiratorie” in modo tale da 
comprendere meglio il suo comportamento. Per fare ciò Hantos si è servito di 
parametri fisici e meccanici già precedentemente elaborati da altri suoi 
colleghi come J.Hildebrandt e L.E Mount. Le sperimentazioni sono state 
effettuate su animali di piccola-media stazza in situazioni pressorie variabili. 
Ad oggi esistono vari modelli che meglio descrivono le caratteristiche 
meccaniche e fisiche del tessuto polmonare che sono stati ricavati da studi e 
test specifici che meglio saranno spiegati in seguito.  
Nel capitolo 2 faremo qualche richiamo sulla fisiologia e anatomia polmonare 
spiegando meglio le caratteristiche dei relativi tessuti che sono stati oggetto di 
studio per entrambi gli scienziati (Mount e Hildebrandt) al fine di 
comprendere meglio come descrivere matematicamente il sistema. 
Successivamente, nel terzo capitolo, andremo ad analizzare due modelli e i 
rispettivi metodi di studio da cui sono stati ricavati. Quindi, idealizzati nel 
miglior modo i comportamenti visco-elastico e visco-plastico del polmone 
attraverso analoghi elettrici, potremo passare alla descrizione della 
sperimentazione. Nel quarto capitolo discuteremo nel dettaglio le modalità di 












2   Sistema respiratorio 
2.1   Anatomia e Fisiologia 
Il sistema respiratorio include molti organi che si differenziano in base alle 
loro funzioni. Ne fanno parte le ossa facciali e nasali o organi molto più 
complessi e articolati come i polmoni. La funzione principale dell’intero 
apparato è quella di ossigenare il sangue proveniente dal circolo polmonare 
sotto la spinta del cuore. L’aria, prima di giungere nel polmone, l’organo 
predisposto per questa essenziale funzione, attraversa vari “canali” come la 
laringe, la trachea, i bronchi e i bronchioli, caratterizzati dalle più varie 
proprietà meccaniche e geometriche. I polmoni sono gli organi in cui avviene 
lo scambio gassoso fra aria e sangue (ematosi). Entrambi sono contenuti nelle 
logge pleuropolmonari della cavità toracica, separati da uno spazio mediano 
compreso tra la colonna vertebrale e lo sterno, il mediastino, che accoglie 
cuore, timo, grossi vasi, esofago, trachea e bronchi. Alla fine di ogni 
inspirazione forzata la capacità polmonare può raggiungere i 5000-6000 cm³. 
Il volume di aria che viene inalata ed emessa con una inspirazione ed 
espirazione normale, è di cerca 500 cm³. 
 




2.2 Composizione del tessuto polmonare 
I polmoni sono avvolti da una sierosa, la pleura, che risulta costituita di due 
foglietti, uno viscerale che aderisce alla superficie dell’organo e uno parietale 
che tappezza la superficie delle logge polmonari. Tra i due foglietti si delimita 
uno spazio, cavità pleurica, in cui esiste una pressione negativa che permette 
ai polmoni di espandersi. Analizzando soltanto la composizione tissutale 
intrapolmonare possiamo distinguere varie zone. Partendo dalla parte più 
esterna incontreremo fasci muscolari circolari e a spirale che hanno il compito 
di restringere il lume e accorciare i bronchi ad ogni atto respiratorio. Col 
progredire all’interno le pareti delle ramificazioni bronchiali diventano più 
sottili insieme alla lamina basale (tessuto connettivale) che contiene 
abbondanti fibre elastiche. La tonaca fibrosa è formata da tessuto connettivo 
denso, con fibre elastiche, e continua con il tessuto connettivo peribronchiale 
e con quello che circonda i grossi vasi. Per quanto riguarda il parenchima 
polmonare, la regione intorno all’albero bronchiale, è composta da una tonaca 
fibromuscolare formata da fibre di collagene ed elastiche a decorso 
longitudinale e da fascetti muscolari a decorso spirale. I bronchioli sono 
invece composti da tonache fibromuscolari di tessuto connettivo denso con 
fibre elastiche e muscolari, mentre il colletto degli alveoli è caratterizzato da 

















3   Modelli matematici 
Diversi studi negli anni hanno provato a determinare dei modelli che meglio 
approssimano i dati provenienti dalle sperimentazioni sui polmoni. 
Analizzando le relazioni P(t)-V(t), vari scienziati, come Mount e Hildebrandt, 
diedero vita a degli analoghi elettrici che tenessero conto dei comportamenti 
viscoelastici, plasto-elastici e perdite di energia corrispondenti ai cicli di 
carico [Hildebrandt, J. 1969]. Il primo attraverso studi su polmoni di ratto ha 
elaborato diversi diagrammi volume-pressione per densità di fluido. Grazie a 
questo studio ha potuto costatare come le perdite di energia fossero collegate 
alla densità del fluido usato e quindi concludere affermando che il polmone 
fosse costituito da una parte strettamente viscosa oltre che viscoelastica 
[Mount, L. E., 1955]. Da ciò idealizzò il modello con la rispettiva impedenza. 
 
 
Fig.2 Modello elettrico e meccanico che descrivono i comportamenti polmonari di ratto. Riprodotto da 
[Mount, L. E., 1995] 
 
   (1) 
 
In relazione alla struttura polmonare si suggerisce che R1 (resistenza) 
descrive la resistenza al flusso di gas nelle vie aeree del polmone e R2 
descrive la resistenza tissutale alla deformazione nella struttura polmonare. Le 
condizioni sperimentali sono rispecchiate dal modello se la perdita di energia 
dovuta a discontinuità nelle vie aeree (Raw) è trascurata e viene considerata 
soltanto la parte tissutale. Hildebrandt, invece, attraverso dati ricavati da 
pletismografie effettuate su polmoni di gatti, cercò di idealizzare un modello 
che risolvesse i fenomeni lineari viscoelastici derivanti da fenomeni di isteresi 
statica. Analizzando il polmone come un oggetto che avesse comportamenti 
viscoelastici e plasto-elastici ottenne un analogo elettrico servendosi di 
elementi di Voigt, per determinare caratteristiche viscoelastiche, e corpi di 
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Prandtl che spiegassero le caratteristiche plastiche [J.Hildebrandt, 1970]. 
Servendosi di varie composizioni di elementi lineari (Hooke) e non lineari 
(St.Venant) ricavò un modello che rispettasse le deformazioni subite del 
polmone per ampiezze di volumi ridotti. 
 















4   Risultati 
Hantos e i suoi colleghi servendosi di studi precedenti hanno determinato 
l’impedenza polmonare ZL canina in un range di oscillazioni tra 0.125 e 5 Hz 
in corrispondenza a variazioni di pressioni trans-polmonari Ptp di 0.2, 0.4 e 
0.8 kPa. I dati sono stati valutati sulla base dei due modelli discussi nel 
capitolo precedente. Il modello 2 (Hiledrandt) è risultato superiore al primo 
(Mount) sulla base dei parametri di performance. Questi studi hanno 
dimostrato come RL (resistenza polmonare) fosse costante per frequenze 
oscillanti tra 15-20 Hz e poi aumentasse, e come XL (reattanza) avesse valori 
negativi intorno alle frequenze di 5-6 Hz. La partizione di ZL in Zaw 
(impedenza delle vie aeree) e Zti (impedenza tissutale) mediante la tecnica 
della capsula alveolare [Z.Hantos,1989] ha mostrato la caduta di RL intorno a 
valori di frequenza di 0.2-2 Hz, dovuta esclusivamente al cambiamento della 
resistenza tissutale (Rti), oltre ad una lieve elevazione di Raw attribuibile a 
flussi crescenti risultanti dalle oscillazioni di volume. Il secondo modello (2) 
ha la parte reale Zti inversamente proporzionale alla frequenza, in accordo 
con le osservazioni secondo cui il lavoro dissipato dal tessuto polmonare non 
variasse con la frequenza [Z.Hantos,1989]. Dopo aver preparato 
chirurgicamente i cani [Z.Hantos,1989] sono state effettuate le misurazioni 
attraverso un altoparlante con un volume specifico a determinate frequenze. 
Sono stati utilizzati due segnali, U1 e U2, con ripetizioni di 8s. U1 ha uno 
spettro che cala iperbolicamente da 0.125-2 Hz per poi stabilizzarsi fino a 5 
Hz, mentre U2 è un segnale con spettro piatto. In una finestra temporale sono 
stati registrati vari segnali ogni 24 secondi tra cui: Pao e . Per determinare i 
parametri ottenuti rispetto ai due modelli sono state utilizzate due funzioni 
dette di criterio assoluto (Fa) e relativo (Fr). 
  (3) 








Fig. 5 Illustra la variazione di RL e XL in una misurazione a Ptp  0.4 kPa con le rispettive deviazioni 
standard. Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
Nella figura 5 è mostrato il comportamento dell’impedenza calcolata a 0.4 
kPa in un cane in cui si nota un aumento e una diminuzione a basse frequenze 




Fig. 6 Variazioni di Rl e XL a Ptp variabili. La linea sottile rappresenta le misure a 0.2 kPa, quella spessa a 
0.4 kPa e quella tratteggiata a 0.8 kPa..Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
Si noti come in Fig. 6 ci sia un aumento di RL a frequenze 0.125-0.5 Hz per 
pressioni Ptp crescenti, mentre |XL| si mantiene su valori crescenti per tutta la 




Fig.7 Andamento di RL e XL rispetto alle funzioni relativa (continua) e assoluta (tratteggiata) per misure su 
un cane effettuate a 0.4 kPa. Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
La Fig.7 mostra come i due modelli approssimano i dati ottenuti per la 
resistenza polmonare RL e l’elastanza wXL. Come si può notare il modello 2 
segue meglio l’andamento dei risultati ottenuti sia per quanto riguarda la 
funzione di criterio assoluta che relativa. Di seguito sono riportate varie 
tabelle che mostrano le variazioni di Fr, Fa, Raw, Iaw, B, A e r (coefficiente 
di correlazione), nei due modelli, riferite a diverse pressioni Ptp. 
 













TABELLA 3-modello 2   1   Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
 
 





Fig. 8 Mostra gli andamenti degli errori di adattamento dei due modelli a diverse frequenze. Sono incluse le 
deviazioni standard riferite a frequenze diverse. Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
Il residuo si differenzia da zero molto più frequentemente nel modello 1 
rispetto al modello 2, con il più grande errore relativo sulla parte reale che si 
verifica a 0.125 Hz. 
 
Fig. 10 Relazione tra i fattori A e B del modello 2 ottenuti con la funzione relativa riferite a diversi Ptp. 
Riprodotta da [Z. Hantos, 1990] 
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Un altro aspetto rilevante di questi risultati è la stretta relazione che si è 
manifestata tra i due coefficienti B e A (Fig.10) che caratterizzano la parte 
reale e immaginaria rispettivamente dell’impedenza d’ingresso del secondo 
modello. Essi infatti mostrano una stretta correlazione. Per valutare le 
variazioni delle proprietà meccaniche del polmone durante l’intervallo di 24 
secondi, i segnali registrati a Ptp 0.4 kPa nei cani (8 registrazioni ciascuno) 
sono stati tagliati in due, gli spettri di ZL sono stati calcolati separatamente e 
infine si è fatta la media tra il primo e il secondo intervallo di 12 secondi. La 
sovrapposizione risultò affidabile e coerente a i valori stimati 
precedentemente. Infine in Fig. 11 è mostrata la relazione tra Raw e Iaw  a 
diverse Ptp del modello 2 evidenziando il valore di r (coefficiente di 
correlazione) molto vicino ad 1.  
 
 







5   Conclusioni 
Lo scopo dello studio è quello di ottenere dati sulla dipendenza di ZL dalle 
frequenze che comprendono quelle respiratorie, oltre quello di valutare i due 
modelli utilizzati. La stretta relazione tra A e B di Zti suggerisce come la 
viscosità del tessuto polmonare sia legata all’elastanza per varie dimensioni 
polmonari e per moderati valori di Ptp. In sintesi, la modellazione 
dell’impedenza polmonare con proprietà tissutali formulate sulla base 
dell’ipotesi di lavoro costante e della conformità in funzione della frequenza 
era altamente coerente con i dati ZL misurati con oscillazioni a piccole 
ampiezze nei cani a petto aperto in una gamma fisiologica di Ptp e 
nell’intervallo di frequenza da 0.125 a 5 Hz. Questa formulazione è stata 
dimostrata chiaramente preferibile alle costruzioni convenzionali come il 
modello 1, in particolare in vista della migliore prestazione raggiunta con un 
numero minore di parametri di tessuto. Sebbene vi sia un’indicazione che la 
stabilità del rapporto A/B possa essere sfruttata con ulteriore riduzione dei 
parametri, la pertinenza della parte tissutale del modello di un solo 
compartimento deve ancora essere confermata per frequenze oscillatorie più 
elevate. Alla fine della sperimentazione ancora non si è riuscito a trovare un 
modello che spieghi e segua in modo naturale tutti i dati ottenuti, ma il punto 
di inizio è già abbastanza soddisfacente tanto da poter pensare di migliorare in 


















- ZL        Impedenza polmonare 
- Ptp     Pressione trans-polmonare 
- RL        Resistenza polmonare 
- XL        Reattanza polmonare 
- Zti       Impedenza tissutale 
- Zaw    Impedenza delle vie aeree 
- Rti       Resistenza tissutale 
- Raw    Resistenza delle vie aeree 
- VPP     Volume picco-picco 
-          Flusso d’aria tracheale 
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